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Borenset voor de chirurgische extractie

Samengesteld door Jan Willem Vaartjes

Gebruikershandleiding:

Splits meerwortelige elementen door eventuele kronen, vullingen, glazuur en
dentine door te boren met normale diamant en hardmetalen boren. Gebruik onze
chirurgische borenset alleen voor de subcrestale delen.

1. Dunne hardmetalen splitsboorreken
(E 0151 351 000 00)

|

J' Gebruik de dunne hardmetalen splitsboor om dieper de wortels te splitsen

’ en/of bot rondom de (gesplitste) wortel te verwijderen. Hierna kan de radix
1 geluxeerd worden met een hevel.

\ Rood hoekstuk, max 20:000 RPM

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van
toepassing, zoals integraal vermeld op onze website http://www.implanetic.com/algemene-voorwaarden. Op

' ' ' verzoek zullen deze voorwaarden u onverwijld worden toegezonden.
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2. Dikkere variant van de splitsboor
(C267.317.016)

Dikkere variant van de splitsboor, voor situaties waar meer kracht nodig is.
Rood hoekstuk, max 20:000 RPM

3. Botfrees
(C254AAC.317.012)

Smalle botfrees om bot te verwijderen rondom een wortel of afgebroken
wortelpunt.
Rood hoekstuk, max 10:000 RPM

4. Lindemann frees
(C162A.206.016)

% Lindemann frees om bot en/of dentine te verwijderen in een open flap

situatie.

Groen hoekstuk / chirurgisch hoekstuk, optimum 3.000 RPM

5+6. Rozenboren
(C141AC.206.027 + C141AC.206.040)

Rozenboren voor degranulatie en wondtoilet va de alveole.

Groen hoekstuk / chirurgisch hoekstuk, optimum 6.000 RPM

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van
toepassing, zoals integraal vermeld op onze website http://www.implanetic.com/algemene-voorwaarden. Op

' verzoek zullen deze voorwaarden u onverwijld worden toegezonden.



